GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - SEMAD

Deliberagao Normativa Copam n¢ ,de de de 2017

Dispde sobre as exigéncias para laboratdrios que emitem
relatdrios de ensaios ou certificados de calibracdo
referentes a medicdes ambientais.

O Conselho Estadual de Politica Ambiental - Copam, no uso das atribuicoes
qgue Ihe conferem o inciso | do art. 14 da Lei Estadual n? 21.972, de 21 de janeiro de 2016,
o art. 42 da Deliberagao Normativa COPAM n2 177, de 22 de agosto de 2012 e os incisos | e
Il do art. 32 do Decreto Estadual n? 46.953, de 23 de fevereiro de 2016,

DELIBERA:

Art. 12 - Esta Deliberagdo Normativa dispGe sobre as exigéncias para
laboratérios que emitem relatdrios de ensaios ou certificados de calibragao referentes a
medicdes ambientais a serem analisados pelos érgdos e entidades integrantes do Sistema

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - Sisema.

Art. 29- Para fins desta Deliberacdo Normativa sdo estabelecidas as seguintes

definicGes:

| - medicdo ambiental, conjunto de opera¢des que visam mensurar ou
determinar o valor de uma grandeza correlata a area de meio ambiente, de natureza fisica,
guimica ou bioldgica, e que inclua isolada ou conjuntamente as etapas de amostragem e

ensaio, podendo ser realizada na:

a) fonte efetiva ou potencialmente poluidora, para caracterizar efluente
liguido, emissdo atmosférica ou residuo sélido que interajam ou possam interagir com o

meio ambiente;

b) area de influéncia de fonte efetiva ou potencialmente poluidora ou em
determinada regido, para avaliacdo dos niveis de pressao sonora, de vibracdo, de qualidade

do ar, do solo, das aguas superficiais ou subterraneas.
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Il - calibracdo de instrumentos de medicdo ambiental, conjunto de operacdes
gue estabelece, sob condi¢des especificas, a relagdo entre valor indicado em medigao
ambiental e o valor correspondente da grandeza, estabelecido por padrdo, permitindo
determinar o valor do mensurando, a corre¢dao a ser aplicada ou outros aspectos

metroldgicos, a exemplo do efeito das grandezas de influéncia.

Il - laboratério de medicdo ambiental e laboratério de calibracdo de
instrumentos de medicdo ambiental, laboratério que executa medi¢ées ambientais ou
calibracdo de instrumentos  utilizados nessas medicbes e que tem
univocamente identificaveis razao social, endereco, CNPJ, responsavel técnico e responsavel
legal, inclusive os laboratérios pertencentes a empreendimentos industriais, minerarios,

centros de pesquisa e instituicdes de ensino.

IV - relatério de ensaio e certificado de calibragdo, documentos emitidos por
laboratdrio responsavel por medicdo ambiental e por calibracdo de instrumentos utilizados

nessas medicdes, respectivamente, nos quais sao registrados os resultados.

Art.32 - S3o considerados vdlidos para fins de medi¢cdes ambientais os
relatérios de ensaios e certificados de calibragao emitidos por laboratérios que comprovem

atendimento a, pelo menos, um dos requisitos a seguir:

| - ser acreditado, para os ensaios e calibragdes realizadas, nos termos da NBR-
ISO/IEC 17025, junto ao INMETRO ou junto a organismo que mantenha reconhecimento

mutuo com o INMETRO.

Il - ser homologado, para os ensaios e calibragdes realizadas, junto a Rede
Metroldgica de ambito estadual integrante do Férum de Redes Estaduais e que disponha de
um sistema de reconhecimento da competéncia de laboratérios com base nos requisitos da

Norma NBR ISO/IEC 17025.

Il - serintegrante da estrutura de centros de pesquisa e instituicdes de ensino

conveniados para este fim com os drgdos e entidades do Sisema, desde que acompanhados
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de atestado emitido por profissional legalmente habilitado, comprovando que o laboratério

cumpre com os requisitos da norma a NBR ISO/IEC 17025.

§ 12 - Os relatdrios a que se refere o caput deste artigo deverdo atender no
minimo aos requisitos do item 5.10 - Apresentacdo de Resultados, da Norma NBR ISO-IEC
numero 17.025, além de ostentar junto as identificacbes e assinaturas os numeros de
registro dos profissionais junto a conselho regional da categoria profissional a qual

pertengam.

§ 22 - Serdo considerados validos, a partir da data de publicacdo dessa
Deliberacdo Normativa até 12 de janeiro de 2020, para fins de medi¢cdes ambientais, os
relatérios de ensaios e certificados de calibragao emitidos por laboratérios que comprovem
ter iniciado os procedimentos de acreditacdo ou homologacdo com vistas a atender o
disposto no art. 392, excluidos os integrantes de estruturas de centros de pesquisa e

instituicOes de ensino conveniados.

§ 32 - A comprovacdo do requisito a que se refere o §29 deste artigo deverd
ser feita pelo laboratério interessado mediante envio a Funda¢dao Estadual do Meio
Ambiente (FEAM) de cépia do documento comprobatdrio pertinente emitido pelo
organismo acreditador ou homologador, constando a data de inicio dos procedimentos

de acreditagdao ou homologacao e o escopo pretendido.

§ 42 - A Feam publicard em seu sitio eletronico a lista dos laboratdrios que

atendam aos requisitos previstos neste artigo.

§ 52 - O reconhecimento de competéncia do laboratdrio, quando feito por
Rede Metroldgica de outro Estado que utilize outras nomenclaturas é igualmente valido par
fins desta Deliberacdao Normativa, desde que preencha os demais requisitos dispostos no

inciso Il deste artigo.

Art. 42 - Na impossibilidade das amostragens para fins dos ensaios

laboratoriais serem realizadas por técnicos do laboratdrio acreditado, homologado ou
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conveniado o empreendedor devera cumprir as seguintes exigéncias, sem prejuizo de outras

gue possam ser feitas pelo laboratdrio:

| - as amostras deverdo estar numeradas e identificadas por meio de rétulos
gue as caracterizem plenamente quanto ao remetente, conteldo, data e horario da coleta,

ponto de coleta e especificacdao dos ensaios laboratoriais a serem realizados;

Il - cada lote de amostras deverd estar acompanhado de um relatério

descritivo do qual conste:
a) nome e endereco da empresa remetente;
b) discriminagdo das amostras e croqui dos locais de coleta;

c) atestado emitido por profissional legalmente habilitado de que os
procedimentos de amostragem e acondicionamento estdo de acordo com as exigéncias

metodoldgicas pertinentes;

d) data, assinatura e nome por extenso do responsavel técnico pelas
amostragens, bem como o numero de seu registro junto ao conselho regional da categoria

a qual pertencga.

Art. 52 - O laboratério de medicao ambiental ou de calibragdo com sede em
outro Estado no qual possua reconhecimento de competéncia por meio de acreditacdo ou
homologacdo (Rede Brasileira de Calibracdo - RBC ou Rede Brasileira de Laboratoérios de
Ensaio - RBLE) ndo podera se apoiar em suas unidades localizadas e em operacdo no Estado
de Minas Gerais caso elas ndao sejam abrangidas pela acreditacdao ou homologacdao em

questao.

Art. 62 - E de responsabilidade do laboratério de medicdo ambiental que
emite relatdrios de ensaios ou certificados de calibracdo, nos termos dos incisos | e Il do art.

32 desta Deliberacdo Normativa:

| - manter a validade de sua acreditacdo ou homologacdo junto ao organismo

competente;
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Il - assegurar que as calibragdes de seus instrumentos sejam executadas
exclusivamente por laboratério de calibragdo que atenda aos requisitos desta Deliberagao

Normativa;

L - comunicar formalmente aos organismos acreditadores
ou homologadores qualquer alteragdao das condi¢cdes que embasaram a acreditagdo ou a

homologacao;

IV - fazer constar em cada relatério de ensaio ou de calibracdo emitido qual
é sua situacdo em relacdo ao artigo 32 desta Deliberagdao Normativa, bem como o prazo de

validade do certificado de acreditacdo ou de homologacdo, conforme o caso;

V - anexar a cada relatdrio de ensaio uma cépia do relatério da amostragem

pertinente.

Art. 72 - Ndo estdo sujeitas as exigéncias de acreditacdao ou homologacao nos
termos do artigo 22 desta Deliberacdo Normativa as medi¢cdes ambientais fornecidas pelos

seguintes equipamentos:
| - estagBes automaticas de monitoramento da qualidade do ar;
Il - analisadores automaticos de efluentes liquidos ou de agua;
[l - analisadores automaticos de emissGes atmosféricas de fontes fixas;

Paragrafo Unico - Os responsaveis pelas atividades ou empreendimentos que
realizam medi¢des ambientais utilizando um ou mais equipamentos citados nos incisos | a lll

do caput ficam obrigados a:

| - seguir as recomendacOes do fabricante dos equipamentos quanto a
instalacdo, operacdo, manutencao e calibracdes periddicas, segundo as normas nacionais e

internacionais pertinentes;
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Il - manter arquivados e devidamente catalogados, durante o periodo de
cinco anos ou durante a vigéncia da LO ou da AAF, prevalecendo o que for maior, os

seguintes dados e documentos, para eventuais comprovacdes inclusive durante fiscalizacao:

a) em formato digital, os registros do monitoramento automatico dos

equipamentos;

b) em formato impresso, os documentos comprobatérios das calibragoes,

manutencdes e outras intervencdes realizadas periodicamente nos equipamentos.

Art. 8° - N3o estdo sujeitas as exigéncias de acreditacdo ou homologacdo nos
termos do artigo 292 desta Deliberacdo Normativa as medi¢cdes ambientais efetuadas por
profissionais autbnomos que prestam servicos de medi¢des de niveis de pressdo sonora e
vibragbes e de amostragem, por meio amostrador de grande volume, de material
particulado (Particulas Totais em Suspensdo - PTS e Particulas Inaldveis - PM-10 e PM-2,5)

no entorno de atividades ou empreendimentos passiveis de regularizacdao ambiental.

§ 12 - Os equipamentos utilizados nas medi¢cdes e amostragem a que se refere
o caput deverdo estar devidamente calibrados por laboratérios certificados, homologados
ou conveniado nos termos desta Deliberacdo Normativa, devendo constar nos laudos

emitidos os dados da certificacdo ou homologacao e a respectiva validade.

§ 292 - Os ensaios laboratoriais das amostragens do material particulado, a que
se refere o caput deste artigo, deverdo ser realizados por laboratérios acreditados,

homologados ou conveniados nos termos do artigo 22 desta Deliberacdo Normativa.

Art. 92 - S3o considerados validos os relatérios de ensaios e certificados de
calibracdo emitidos por laboratdrios nao acreditados ou homologados, nos termos da
Deliberagcdo Normativa 167, de 29 de junho de 2011, enviados aos orgdos e entidades do
Sisema anteriormente a vigéncia desta Deliberacdo Normativa, desde que sejam

complementados com documento assinado por profissional legalmente habilitado,
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atestando o cumprimento dos requisitos previstos pela norma NBR ISO/IEC 17025, quando

da emissdo dos relatérios.

Paragrafo Unico - O envio dos relatdrios a que se refere o caput deste artigo
ndo exime o empreendedor do cumprimento dos programas de automonitoramento
estabelecidos nas condicionantes da licenga, no que tange aos parametros, frequéncia e ao
atendimento aos limites e padrdes fixados em norma especifica, sob pena de aplicacdo de

san¢des previstas na legislagdo ambiental.

Art. 10 - Ficarevogada a Deliberagao Normativa Copam n2 167, de 29 de junho

de 2011.
Art. 11 - Esta Deliberacdo Normativa entra em vigor na data de sua publicacao.

Belo Horizonte, de , de

Jairo José Isaac
Secretario de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel e
Presidente do Conselho Estadual de Politica Ambiental.



